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CALCULO DE LA INCERTIDUMBRE

/ll'

TIPO DE ENBAYD: RESISTENG| A LA TENSION DE ACERO NORWA QUE APLICA! NMX-B-CANACERG-2018
i INFORME DE CALIBRACION:  CIMED-FZA176-2021; L8D-LHY-0068-22-A;
FECHA: 20220018 LUGAR DR ENBAYR LABORATORIO CENTRAL Hdecen
DIAMETROB VARILLA No. 1 om AREA o CAROA kgt ESPUERZO
LABORATORISTA
™ Ne. PROMEDIO No. 1 Ne. 1 Ho. 2 PROMEDIO Watem?
ALESANDRO CRUZ PADILLA 0,66 006 0,98 07 13830 13690 13910 18418
ADAN DE LIRA MACIAS 6,60 [ 0.9 07 13910 13670 13690 19391
JUAN FRANCISCO MEDELLIN GALLEGOS 0,96 [ 0,06 07 13820 13890 13906 18412
| |PaBLO sESUS MENDIZANAL MALDONADO 0,68 098 6,68 07 13 940 13930 13938 19 464
| |Jost DE JEEUS REDIN GUTIERREZ 0,08 098 0,98 o7 13 890 13940 13918 18428
‘ PROMEDIOS| 0,96 072 13 911 19421
3 INCERTIDUMBRE COMBINADA ABOCIADA A LA FUERZA APLICADA INGERTIDUMBRE COMBINADA DEL AREA
INCERTIDUMBRE ABOCIADA A LA CALIBRACION DE LA PRENSA ( 2
| l A a4 -
BE TOMA LA INCERTICUMBRE MAS ALTA DEL INPORME DE CALIBRACION D LA PRENEA 0,76 % Upp = J ( 3D U, u) o Uy . 0,00083 c
g, =Y Uikn | 075 % 13811 kgt . 52 kaf
cal =3 7 k100 27100 g
NCERTIDUWBRE ABOCIADA A LA REBOLUCION DEL INDISADOR BIGITAL D LA P
Rt s ‘ s INGERTIDUMBRE ABOCIADA A ERRORES ALEATORIOS EN CONDICIONES NORMALIZADAS
BE TOMA LA REECLUCION MM”& DE LA PRENSA QUE ENESTE OAB0 E8 DE 10 kgt
Upes = 3 V‘,; . =§==2 1‘01 7;2 . 2,89 kgf 5 TOMA LA PRECISION BE REPRODUGIBILIDAD DEL RE-0084 EN ESTE GABC ES DE 66,8 Y n=8
INGERTIUMBRE COMBINATA ABCICIADA A LA FUERZA APUIGAGA T 56,800
Voo 70 * 2,291 ) S
Y \
Ur= Jurdl + URE‘K = 52 kgf
COEFICIENTES DE S8ENSIBILIDAD
INCERTIDUMBRE COMBINADA ABOCIADA AL DIAMETRO DE LA VARILLA "o 1
Htal SN FRR 1,396084 cm®
INCERTIDUMBRE ABOCIADA AL VERMER aF A 0,72
BE TOMA LA INGERTIDUWBRE 1MAB ALTA DEL INFGRME B CALIBRAGIGN DEL VERNER 0,0011 em
v 0,0011 af F 19 421
Uy e 2 .\ . = A e . -37 850 kgficm?®
cal = 7 2 0,00055 cm ) Yt 05131
INGERTIDUMBRE ABOCIADA A LA REBOLUCIGN DEL VERNIER af',
SE TOMA LA REEOLUCIGN MINIMA DEL VERNIER, QUE EN ESTE CASO E& DE 0,010 mm dbo
R Ps' 0,001
] = i om
P Tadd T2 9,00029 om INGERTIOUMBRE COMBINADA PARA EL ENSAYE DE VARILLAS A TENSION
¥ P ar i are =
NCERTIOUHBRE GOMBINAGA ABRGIABAAL DIAMETRO DE LAVARILLA turor = | ) < vea) + (G55 vee)
Uyp = /U’  + UR, .
. 0,00062 cm Uupr,) = + 84,91 Kﬂ:m.
CORFICIENTE DE SENSIBILIDAD DEL AREA DE LA VARILLA INCERTIDUMBRE EXPANDIDA PARA EL ENSAYE DE VARILLAS
S TOMA LA DIAMETHO PROWEBIO DE LOS PROMEDIDS DE LOS DIAMETROS DE LAR VARILLAB BE HXPANDE AL DOBLE ke2
‘ U= Upproy» Rs 169,81 kaf/cm?
‘ 0A nD 3,1416° 098 1.80011 BE EXPRESA DE LA BIOUIENTE MANERA
e -5 T = 0 cm
,&,/773 a2 ) / fc= 19 421 kgficm* % 169,8 kgf/cm?
[ RC-0084 | Rev. 14 20220ARHD Bl Responssbls: Gerants de Colldad | Parioda de ratencisn 4 Atos |
Prol, b No, 1763-A Norts; A Ags.

Toléfono: 448-096-0829, correo electronico; lmrohuﬂ.umm com
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CALCULO DE LA INCERTIDUMBRE
TiPO DE ENBAYE: RESSTENCI A LA COMPRESION A 28 DIAS NORMA QUE APLISA: NMX-COBY-ONNCCR-2014
FEGHA: 2022.03-18 LUGAR DR ENBAYE: LABORATORIO CENTRAL INPORME D CALIBRACION: o k4 82042021 L8D-LHY-0080:23:A
DIAMETRO CAINDRO No. | (em) DIMMETROB CILINORD Mo, 2 (om) ARRA oo CARGA gl Fa kghowr
LABORATORISTA
e, 1 No. 3 PROMEDIO Ne.{ No. 2 PROMEDIO N\ fie, 2 PROMEDIO No.1 Ho. ¥ PROMEDIO N, 1 WNe. 2 PROMEDIO
HERMILD TELLEZ MONTES 160 151 16,06 148 16,1 15,00 177.80 79,72 17,34 26870 20576 8 720 1623 1817 1820
| |ALEJANDRE BARBA LOPEZ VELARDE 191 148 18,00 16,0 A58 16,00 17872 178,72 174,72 268 600 20790 26 860 181,8 1626 1624
JUAN MANJEL GALDERGN VARGAS 180 180 18,80 181 181 1610 178,72 178,08 171,80 20420 20 M40 20030 1808 1933 1624
BABLO JESLIS MENEZAMAL MALDBNABE 160 180 16,08 180 188 1500 17872 119,72 174,72 26610 2847 26740 W0 1854 1820
JUAN FRANGIBGE WEDELLIN BALLEGOS 150 148 1448 148 e 1486 17884 478,64 178,84 20280 28640 900 1804 1924 iLald
JOBE BARBA LOPET VELARDE 168 e 14,86 180 e 14,86 17664 176,64 175,84 20400 209000 20000 1818 184.1 1820
ALEJANDRO GRUZ PADILLA i 148 14,00 148 180 14,06 17487 AT, 174,88 24410 26180 20206 820 1808 1817
108K DE JESOS REDIN QUTIERREZ 148 180 14,06 180 8.1 1808 17684 117,00 17812 26160 24600 620 1604 1623 144
ADAN DE |IRA BACIAS 149 180 1406 180 ) 1800 176,84 11672 178,13 28180 20480 506 L LD Hhec'
MANUEL ANGEL MENDOZA MENDOZA 150 188 18,00 161 180 18,08 17872 7706 Y 28 380 38740 2610 1600 1618 1608
PROMIDIO DR FROMEDIOS] 14,08 PROMEDIO DR PROWRDIOB| 15,01 PROMEDIO DE PROMEDIOS| 178,48 PROMEDIS DE PROMEDIOE 28 659 PROMEDIO DE FROMEDIOS | 161,02
PROMIEDIO Dt PROMEDIOS 14,08
INCERTIDUMBRE COMBINADA ASOCIADA A LA FUERZA APLICADA INCERTIOUMBRE COMBINADA DEL AREA
INGERT) ADA A LA GAL DE LA BRENSA [ A S A
la= == U w2 e [ : 0,35 cm*
BE TOMA LA [HGERTIDUMBRE MAB ALTA DEL INFORME BIE CALIBRAGION DE LA PRENEA 1,8 % Uy = J ap Yen “ gp Uer f
U, ;= UE - u,‘ ,l_"!' . LQ_*_’Z_‘_SJ_‘M . 228 kgf »
WS T k100 ST 24900 )
INCERTIOUMBRE ABOGIADA A L RESOLUGIEN DEL NDIGABGR BIGITAL DE LA PRENES INCERTIDUMBRE ABOCIADA A ERRORES ALEATORIOS EN CONDICIONES
B8 TOMA LA RESDLUCIAN Msu# R LA PRENAA LR BN EBVE GABO £8 DE 10 kgf NORMALIZADAS
i = 10 kgt
k™o * 31753 = 2,80 kgt BE TEMA LA BREGISICN DE REPROBUEIRILIDAD DEL RE-0004 BN ESTE GABC E8 DE 1,3208 Y ne10
'
INCERTIBUMBRE SEMBINARA ABOGIADA & LA FLERTA APLIGADA _ O 1,3208
eback ok Uye = v = ms 1623 & 0,42
] 2 |
Uy = \ Ubgi + Upes = 228 kgt
COBFICIENTES DE SBENSIBILDAD
INCERTIDUMBRE COMBINADA ABOCIADA AL DIAMETRO DEL CILINDRO -(L[m‘; ) l‘ . 1 . ol 005668 cm?
INGERTIBUMBRE ABOCIADA A LA GALIBRAGION DE Ls REGLA A 178,48
86 TOMA LA INCERTIDUMBRE MAS ALTA DEL INFORME DE CALIBRACION D LA REGLA 0,086 fmm (0088 ey
Ui 0,0086 cm af’ ¥ 28 580
Ut = IR om TLE i e e 0,916981 kgliemd
at M 2 0,003 cm aA FE 31145,80 v ]
INGERTIBUMBRE ABOBLADA A L& RESOLUCION DE LA REGLA af'.
BE TOMA LA RESOLUGION MINMA DE LA REGLA, QUE BN EBTE GASE E8 DE 1.0 mm 6.1 6m) a0 1
Res 0.08
om
Upes = 5o st 0,014 cm
2v3 241,732 INCERTDURBRE CONBINADA PARA €L, ENSAYE DE CILINOROS
. [rape B e P e :
INCERTIDLIMBRE GOMBNADA ABOIADA AL DIAMETRO DEL CILINORG Moo J( e ) (OF wa) + (G5 tee)
Up= (U3, + U3
v [Yeat kes = 0,018 cm em®
N ) Ui = £ 1,40 kg
COBFICIENTE DE SENSIBILIDAD DEL ARBA DEL CILINDRO INCERTIOUMBRE EXPANDIDA PARA EL BNBAYE DE CILINDROS
SE TOMA LA DIAMETRO PAGMEDIO oELo0 :wmm DE LOB DIAMETROB DE LOS 6 EXPANDE AL DOBLE 2
U = Uo(l"d-’) ” kl * 2'79 kgfICm‘
a4 _ 34418 14,99 - SE BXPRESA E LA BIOUIENTE MANERA
| = ab 2 R = cm
—_— ) : ' fe= 161,8 kgficm* + 2,79 kgficm?
Re-0084 il Rev.14  2022MARNA Respomsbls: Garenie te Caldad i Poriodo de retencién 4 Ados
Prol. 2aragoza No, 17834 Norte, Age.

Teibfono:
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CALCULO DE LA INCERTIDUMBRE

Prasests cou Palidad § Efsiansia

TIRG DB ENSAYO: GONTENIDO DE AGUA NORMA QUE ABLIGA: NMX-C-418-ONNCCE-2003 CAPITULO 4
FecHA: 20220318 LUGAR OF ENSAYE: LABORATORIC CENTRAL INFORME B CALIBRACION: LBM-LHY-0170-22-A
MASA HUMEDA DEL BUELO g MASA BECA DEL BUBLO g CONTENIDS Dit AQUA §
LABORATORISTA
Mo, 1 Wa. 2 PROMEDIO No. 1 Mo, 2 PROMEDIO No. 1 Mo 8 PROMEDIO
HERMILE TELLEZ MONTES 8000 §06.0 0.0 4882 #2614 arT 16,60 178 16,82
ALEJANDRO BARBA LOPEZ VELARDE 00,0 860.0 000 A8 42786 AN 16,83 AL 1698
JUAN MANVEL GALDERON WVARGAS 00,8 6000 £60,0 4288 1A 4378 16.66 17,67 1668
PABLO JEBUS MENDLEZANAL MALBONADG 6600 608.0 00,0 4301 43674 278 16,38 1762 16,84
JUAN FRAWEIEGE WEDELLIN GALLEGDS 560.6 606.0 #0609 43688 4207 4387 18,3 1639 16.57
JOSE BARBA LOPES WELARDE #0080 600.0 #0090 4564 4264 4279 1844 17,24 16,88
ALEJANDRS CRUE PADILLA 00,0 800.0 000 478 4364 4200 19,83 1w 16,82
JO2E DE JESUS REQIN GUTIRRR EZ 6000 620.0 0.0 A28 4213 4269 1745 17 1722
ADAN DR LIRA MACIAS 00,0 5000 60,0 4289 LA 74 1656 17,84 1688
MANUEL ANDEL MENDOZA MENDOZA 00,0 8000 00,9 42004 4206 LH A 197 1688 1670
PROMEDIO DE PROMEDIOS 00,0 PROMEDIC DE PROMEDIOS 4178 PROMEDIO DE PROMEDIOS 16,86
INGERTIDUMBRE COMBINADA ABOCIADA A LA MABA HUMEDA Y A LA MABA 8ECA INCERTIDUMBRE ASOCIADA A ERRORES ALEATORIOS N CONDICIONES NORMALIZADAS
SE TOMA LA PRECISION DE REPRODUGIBILIBAD BE Lk NMY-G-4 78-ONNGCE-2013 BN EATE CAS0 E8 BE 0,3
INGERTIDUMBRE ABOCIABA A LA CALIBRACION OE LA BABOULA MAXIMA 0,082 9 %
Usgg=0g = 00% Ug, = 0,
v a fea
Yo 5 %’;L - 0,0410 g
INCERTIDUMBRE ASDICIABA A LARESOLUSION BE LA BABEULA (RAZ BE 2 YA OUE BE PESA 2 VECES) CORFICIENTES Dil SENSIBILIDAD
V2RI 14142 O%w 100 100
g Jak : poda ol o -
Un = 33 2° 1732 040839 awh " Ws a7 e 0.2337% /9
INCERTIDUMBRE COMBINADA ABGGIADA AL ERROR DE LA BASELLA,
El 0001 100Wh 100 * 00,0
Uys ~= = . = - - “ 0,273 %
| = 1,792 90 Wi @278y " v
BE GALGULAN LOB COEFICIENTES DE SEMBIBILIBAD, PARA ESTE CABO TODOS BOM=1 oV A
aWh aWh dWh e
daLl aRL e INCERTIDUMBRE COMBINADA PARA EL CONTENIDO DE AGUA
%W P 0%W I ouw 2
35 GALOUILA LA (NG ERTIDUMBRE COMBINADA DL MATERIAL NOWEDS Uit (MdWh UW,,) (-a""w”; Uw:) ( FT T Usg
Wh .\ AWh 3 owh N
Vewny ® J( Uu) ( URL) + (""- U,)
aL7 JdRL dlle ™ °
Ucopw)=  +0,3343 %
U(‘(W’h) == * 0,4103 g
VA WCEATICLUBRE SOMRINAGA DL WATERIAL IUMEDO E3 4 MIBHA GLE LA WEENT IDUNGRE OEL INCERTIDUMBRE EXPANDIDA PARA Bl CONTENIDO DE AGUA
MATER|AL BECO, YA QUE SE DETERMINACION BE REALIZA EN LA MISHA BABELA B BXPANDE AL DOBLE ¥e2
U= c(%w) * k . t 0,37 %
{) U . 0.4103 56 BXFRESA DB LA BIGUIENTE MANERA
—_—) el e — Famee g %W = 16,86 % % 0,67 %
| RC-0084 | Rev. 14 2022MARNS [ Respanasbie: Gerants de Caided | Dertodo de reancion. 4 Afos =]
Prol. 2aragoza No. 1763-A Norte; Ags.

Teléfono: 449-996-852), cormeo slectrénico: Introing 17¢gugmal.com
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CALCULO DE LA INCERTIDUMBRE
TIPO DE ENSAYO: DETERMINACION DE LA TEMPERATURA DEL CONCRETO FRESCO NORMA QUE APLICA: NMX-C-436-ONNCCE-2010
PECHA: 2022.03.18 LUGAR DE ENBAYE: LABORATORIO CENTRAL INFORME DE CALIBRACION: L8T-LHYL0266-22-A
DETERMINACION DE REVENIMIENTG INCERTIDUMBRE COMBINADA ASOCIADA DL REVENIMIENTO
LABORATORISTA )
No. 1 No. 2 PROMEDO INGERTIDUMBRE DE LA CALIBRACION DEL INSTRUMENTODE MEDICION (TERMOMETRO [Pv-TE01)
HERNMILO TELLEZ MONTES 280 24,0 24,50 SE TOMA LA INCERTIDUMBRE MAR ALTA DEL INFQRME DE CALIBRACION DEL TERMOMETRO 0,072 °C
ALEJANDRO BAR BA LOPEZ VELARDE 230 24,0 2350 u; 0,072°C %
JUAN MANUEL CALDERON VARGAS 20 u0 240 Ucar = % 5 : 0,036 °C
PABLO JESUS MENDZANAL MALDONADO 80 2,0 26,50 INGERTIDUMBRE CE LA RESOLUCION DEL INSTRUMENTO DE MEDIOCION {TERMOMETRO)
JUAN FRANCISCO MEDELLIN GALLEGOS 2.0 .0 2450 SE TOMA LA REZOLUCION MINIMA DEL TERMOMETRO: EN EBTE CASO B8 DE 010G
JOSEBARBA LOPEZ VELARDE 23,0 4.0 2350 Upes = 3 F; . 0,10°C " 0,029 °C
ALEJANDRO CRUZ PADILLA 0 2.0 24,50 v 2%1,732
086 DE JESUS REDIN GUTIERREZ 2.0 24,0 2480 INCERTIBUMBERE FOR VARIABLES ALEATORIAS EN GONDICIONES NORMALIZADAS
ADAN DE LIRA MAGIAS %8 8.8 26,00 Uge = dli ) 1,2185 = 0.386
MANLEL ANGEL MENDOZA MENDOZA 24,0 260 2450 Vn 3,1623 !
PROMEDIO DE PROMEDIOS| 24,88 INGERTIDUMBRE COMBINADA DE LA DETERMINACION DE LA TEMPERATURA DEL CONCRETO FRESCO

B e

Us, \{u;ﬂ,, v UL+ UL, . +0,388 °C
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA

oy, s . 10,771 °C

| RC-0086

Rev. 14 2022/MAR/E

| Wesponsable: Gersnie de Calidad |

Periado de retencion 4 Afiog

Prol, Zaragoza No. 1783-A Fracel l c lén Nerto: Ag i Ags.
Toléfono: 449-806-8323, correo electrénico: introing17@gmall.com
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CALCULO DE LA INCERTIDUMBRE
TIRO DE ENSAYO: DETERMINACION DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO PRESCO NORMA QUE APLICA: NMX-C-186-ONNCCE-2010
PECHA: 20220318 LUGAR DE ENSAYE: LABORATORIO CENTRAL INFORME DI CALIBRACION: LSD-LHY-0087.22-A
DETERMINACION D REVENIMIENTO INCERTIDUMBRE COMBINADA ABOCIADA DEL REVENIMIENTO

LABORATORISTA !

Ne. 1 No. 2 PROWEDIO INGERTIDUMBRE DE LA GALIBRACION DEL INSTRUMENTODE MEDICION (FLEXOMETRO)
HERMILO TELLEZ MONTES 90 86 a8 §E TOMA LA INGERTIDUMBRE MAS ALTA DEL INFORME DE CALIBRACION DEL FLEXOMETRO 0,013 cm

ALEJANDRO BARIBA LOPEZ VELARDE 90 88 926 U, 0,013¢cm )
Vet = 3 * = 0,007 cm
JUAN MANUEL CALDERON VARGAS 18 8 800 k 2
PABLO JESUS MENDIZANAL MALDONADO 70 80 780 INCERTIDUMBRE DE LA REBOLUCION DEL INSTRUMENTO DE MEBIGGION [FLEXOMETRO)
JUAN FRANGISCO MEDELLIN GALLEGOS 70 76 726 8E TOMA LA agm%m MINIMA DEL FLEXGMETRO) EN ESTE GABO E8 DE 0,10 o
es
JOSE BARBA LOPEZ VELARDE 70 0 700 = c— 0,10 em
Ures = 375 —o- = 0,029 cm
ALEJANDRO CRUZ PADILLA 70 80 7580 v 2*1732
JOBE DE JESUS REDIN GUTIERREZ 70 80 750 INGERTIDUMBRE POR VARIABLES ALEATORIAS EN CONDICIONES NORMALIZADAS
ABAN DE LIRA MACIAS 80 85 878 Ui & O 0,8026 0.285
ge = = =
WANUEL ANGEL MENDOZA MENDOZA 80 86 478 Vi 316823 !
PROMEDIO DE PROMEDIOS| 8,03 INGERTIDUMBRE COMBINADA DE LA DETERMINACION DEL REVENIMIENTO DEL CONCRETO FRESCO
T /) [
R 2 U U2
R U = Vit Vi v Vi o 20,287 cm
INCERTIDUMERE EXPANDIDA
Pt ts o 20,571 0m
RC-0084 Rev. 14 2022MARNS i Responsatie; Gerente de Caldad ] Perioda de ratencion; 4 Afios
Prol. Zaragoza No. 1763-A Fracel I C idn Nerte; Ag Ags.

Teléfono: 449-996.9823, correo slectrénico: introing i 7@gmall.com
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CALCULO DE LA INCERTIDUMBRE

TiFQ DE ENSAYO: MABA VOLUMBTRICA SHCA MAXIMA, VARIANTE "8" EBTANDAR NORMA GUE APLICA! NMX-C416-ONNCCE-2003 CAPITULO 4
PECHA 20220818 LUGAR DE ENBAVE! LABORATORIO CENTRAL INFORME DR CALIBRACION: LEM-LHY-0188-22-4
LABORATORISTA - gt
Ne. 1 Ne. 2 PROMRDIO Ne, 1 Mo, 2 PROMEDIO
| [HERMILO TELLEZ MONTES 1820 1836 1828 1 5680 1849 1555
ALEOANDRO BARBA |6PEZ VELARDE 1818 1824 1822 1580 1837 1544
JUAN MANUEL GALDERON VARGAS 1828 1820 1828 1547 1850 1 540
PABLO JESUE MENDIZANAL MALDSNADO 1824 1824 1824 18538 1849 1844
JUAN FRANGIBEO MEDELLIN BALLEGOS 1824 1820 1827 1548 1852 1 540
JOSE BARBA LOPEZ VELARDE 1824 1834 1828 18538 1883 15468
ALEJANDRO GRUZ PADILLA 1828 1821 1823 1838 1549 1842
JO8E DE JESUS REDIN GUTIERREZ 1826 1818 1821 1538 1847 18542
ADAN DE LIRA MACIAS 1837 1820 1833 1 540 168852 1 548
MANUEL ANQEL MENDOZA MENDGZA 1820 1822 1828 1528 1848 1837
PROMEDIO DE PROMEDIOS| 4 828 PROMEDIC DE PROMEDIOS| 1 848
INCERTIDUMBRE COMBINADA ABOCIADA A LA MABA VOLUMETRICA SECA INCERTIDUMBRE ABOCIADA A ERRORES ALRATORIOS EN CONDICIONES NORMALIZADAS
INCERTIDUMBRE ABOCIADA A LA CALIBRACION DE LA BASCULA; 0,0082 kg SE TOMA LA PRECIEION DE REPETIRILIBAD DE LA NMX-C-4TE-ONNGEE-2Q1; EN ESTE CABD B8 BE # kg/im?
= " 3
u 0,0082 kg Uge = O 8 kg/m
Bywage nelSsicty m 0,0041 kg
IGERTIBUNBRE ABCEIADA A LA RESSLUGION DE LA BABEULA (RAIE DE 2 YA GUE 8 PESA 2 VECER) CORFICIENTES DE BENSIBILIDAD
V2RL 1.4142 aMVH 1828 3
Upg = e IO d =
AT VR 21732 0,4083 kg aMVS 1848 1,1818 kgim
INGERTIDUMBRE COMBINADA ABOCIADA AL ERROR DE LA BABGULA (ERROR MAKIMG <0,08 kg)
il 01g IMVH 1828 .
|t Y Tim - -0,0300 kg amvs' T T ae87028 0,0008 kg/m
£E CALGULAN LOB COEFICIENTES DE SENSIBILIDAD, PARA EBTE CASD TODOS BON =1 (,MVH e
dbe
aMvs IMVS amvs 3
aLl dRL aUc INCERTIDUMBAE COMBINADA PARA LA MABA VOLUMETRICA SECA MAXIMA DEL 8URLO
% 2
E CALCULA LA INCERTIDUMBRE COMBINADA DE LA MASA VOLUMETRICA SECA DEL BUELD dMVH ? aMVH amvi
Uevsmaxs *J(dMVH Usey n) ¥ (m qus) % ( FTP Uaa)
[OMVS 1\ (0MVS  \'  aMvs N\
uu,\ll—‘!)u 1l i UM, A | e—
v( oLl ) ( IRL ) ( alle ) Uc(%W e 8,0148 kgim®
Uc(mvs)= £0,4094 kg
A mcumwnm COMBINADA DE LA MASA BECA MAXIMA EBTANDAR Y LA MASA INGERTIDUMBRE EXPANDIDA PARA LA MABA VOLUMETRICA SECA MAXIMA DEL SUILO
CMETRICA SECA MAXIMA HOBIFICADA E8 LA MEWA. vA GIE S DETERHAN BN LA BISMA
BASCULA SE EXPANDE AL DOBLE ¥=2
U U = Ug(%w) «k - 16,03 kg/m®
SE EXPRESA DE LA SIGUIENTE MANERA
e c(MVSS)=Y ¢(MVSM ) =
), 10,4094 kg MVSMax 1546 kg/m®  £16,03 kg/im?
jeom | Rev 14 202MARTS | Responsabie: Gerenta ds Calkdad | Pariodo d retancion. & Aflos

Prol. Zaragoza No. 1763-A

Norte;

Ags,

Teiéfono: 449-996-8523, corren slectronico: introing1 7 @gmait.com




